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strBuf[6] = commDeviceNum +'0'; strBuf[6] = commDeviceNum +'0'; 
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계량 중 제품 아래에 서있지 마시고, 안전 사고에 유의하세요.  

안전핀을 설치하여 아이볼트가 빠져 떨어지지 않도록 주의하여주세요. 
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1. 주의사항 
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2. 각부의 명칭 
(1) CASTON-II 
 

 
 
 
 

기술사양 
 

용기 가능범위 최대무게 용기 설정 가능 

표시부 L.E.D(1.2 inch) 

동작온도 - 10℃  ~  +40℃ 

전원사용 DC 6 V 충전용 배터리 / AC 어댑터 

전력소비 0.6 ~ 1W 

램프 표시 영점, 용기, 홀드, 저전압 배터리경고 

사용시간 60 시간 
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(2) CASTON-III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

기술사양 
 

용기 가능범위 최대무게 용기 설정 가능 

표시부 L.E.D(1.5 inch) 

동작온도 - 10℃  ~  +40℃ 

전원사용 DC 12 V 충전용 배터리 / AC 어댑터 

전력소비 1.2 ~ 2.4W 

램프 표시 영점, 용기, 홀드, 저전압 배터리경고 

사용시간 40 시간 
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(3) CASTON-III PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

기술사양 

용기 가능범위 최대무게 용기 설정 가능 

표시부 L.E.D(1.5 inch) 

동작온도 - 10℃  ~  +40℃ 

전원사용 DC 12 V 충전용 배터리 / AC 어댑터 

전력소비 1.2 ~ 2.4W 

램프 표시 영점, 용기, 홀드, 저전압 배터리경고 

사용시간 40 시간 

 
 

EYE BOLT 

DISPLAY 

KEYBOARD 

HOOK 

LOAD HOUSING 

LOW BATTERY

LAMP
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3. 표시부 및 키보드 
 
*CASTON-II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CASTON-III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*CASTON-III PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAX   5000 kg
MIN. :   200 kg
e = d = 2 kg

 



 
 

 

11

■ 표시부 
 

    무게표시: 계량된 중량 또는 메세지를 표시합니다 (5 Digit). 

    영점(Lamp) : 계량된 중량이 "0"이 되었을 경우 표시됩니다. 

    용기(Lamp) :용기의 무게가 기억되었을 경우 표시됩니다. 

    홀드(Lamp) : 홀드가 되어 있는 경우 표시됩니다. 

    저 전압(Lamp) : 배터리 재충전이 필요한 경우 표시됩니다. 
 
 
■ KEY FUNCTIONS 
 

KEYS FUNCTIONS 
 

전원 ON / OFF, AP/HL 모드를 벗어날 경우 

 영점을 잡고자 할 경우, AP 모드에 진입할 경우 

 용기를 사용하여 무게를 계량할 경우(용기설정/해제) 

 불안정 무게를 계량시(가축, 액체 등) ‘AP/HL’ 모드를 저장 시 

 ‘AP/HL’ 모드의 값을 증가 시 
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4. 배터리 사용 
 
■ 배터리 전압이 낮아지면 LED 휘도에 영향을 줄 수 있습니다. 

이를 방지하기 위해서는 규칙적인 충전이 필요합니다 

■ 배터리를 충전하지 않고 장시간 방치하거나, 장시간 사용하지 않을 경우, 

 전원스위치를 꺼두지 않으면 배터리의 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 

(충전 권장 주기 : 1회 / 1개월) 
 

(1) CASTON-II 
 배터리를 분리 할 경우, 아래 표를 참조하여 분리하면 됩니다. 
 사용시 제품 아래의 Battery ON/OFF 스위치를 ON 상태로 하여 사용하십시오. 
 장시간 사용 하지 않을 때는 반드시 ON/OFF 스위치를 OFF 상태로 하여 

보관하십시오. 
(ON 상태로 제품을 보관 할 경우 배터리가 방전 될 수 있습니다.) 
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14

(2) CASTON-III  
■저울 뒷면의 커버를 열고 전원스위치를 꺼주십시오. 

■배터리 커넥터를 분리하여 배터리를 꺼냅니다. 

■ 충전된 배터리를 넣고 커넥터를 연결 후 전원 스위치를 켭니다. 
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(3) CASTON-III PLUS  
■ 양쪽의 BOLT를 돌려 배터리 커버를 분리 합니다. 

■ 내부의 배터리를 확인 후 분리 합니다. 

■ 분리된 배터리에 지정된 DC아답터를 연결하여 충전합니다. 
 

   

BATTERY CASE  DC  BATTERY  

BATTERY COVER   
BOLT   



 

 

16

(4) 배터리 충전기 사용 
 
■ 전압을 확인하시고 충전하여 주시기 바랍니다. 

(220V를 확인하시오.) 
 

■ 충전기 AC코드를 연결 후 충전 전원잭을 방전된 배터리 충전 연결부에  

삽입 합니다. 
 

■ 스위치를 ON하면 배터리가 충전 됩니다. 충전 작동 시 노란색 빛이  

점등됩니다. 

  (CASTON III PLUS는 충전잭 삽입과 동시에 자동 충전 됩니다.) 
 

■ 충전이 완료되면 녹색 빛이 점등됩니다. 
 

■ 6시간 정도의 충전시간이 소요됩니다.(CASTON II) 

10시간 정도의 충전시간이 소요됩니다.(CASTON III) 

8시간 정도의 충전시간이 소요됩니다.(CASTON III PLUS) 

(배터리 방전 상태에 따라서 충전 시간이 다릅니다.) 
 

■ 충전 후 배터리의 사용주기는 대략 15~30시간입니다 
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5. 일반 기능 설명 

 
(1) 전원켜기 
 

■ 사용 전 뒷면의 전원을 ON 시켜주세요.. 

(위의 스위치가 꺼져있다면 리모컨이나 앞면의 스위치로 전원이 켜지지 않습니다.) 
 

■ ON/ OFF 키를 누르세요. 
 

■ LED 가 켜지고 00000 에서 99999까지 카운트를 시작합니다. 
 
 

(2) 전원끄기 
 
■ ON/ OFF 키를 누르세요. 
 

■ LED에 “Off” 표시가 나타나며 키 누름을 멈추면 전원이 OFF됩니다. 
 
 

(3) 영점(ZERO)기능 
 

■ 최대무게의 ±2% 범위내에서 가능 합니다. 
 

■ 무게가 불안정 상태에서는 동작하지 않습니다.. 
 
 

(4) 용기(TARE) 기능 
 

■ 계량물을 제거한 후 사용하세요.. 
 

■ 무게가 불안정 상태에서는 동작하지 않습니다. 
 

■ 용기와 계량물의 합이 최대용량을 초과하지 않도록 하세요. 
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(5) 홀드(HOLD) 기능 
 
홀드기능은 3가지가 있으며  평균치(Average) /자동(Auto) /최고치( Peak) 홀드가  
있습니다. 
이기능을 사용하기 위해서는 ‘HL’ 기능을 확인 하셔야 합니다.. 
 
■ 홀드기능 사용 안 함 (HL -> 0) 

 

- HOLD 기능을 사용하지 않습니다. 
 
■ 자동홀드 (HL -> 1) 

 

- 불안정한 무게를 계량하기 전에 HOLD 키를 눌러주세요. 

 

- “AHold” 메시지를 표시하며 홀드 램프가 켜집니다.. 

 

- 몇초 후에 평균값이 표시됩니다. 

 

■ 최고치 홀드 (HL -> 2) 

 

- 계량중 최고치를 확인하고 싶을 때 HOLD 키를 누릅니다.. 

 

- “PHold” 메시지를 표시하고 해제되기 전까지 더 높은 값이 입력 될 때마다 

   계속해서 값을 갱신 합니다. 

 

■ 평균치 홀드 (HL ->3) 

 

- 불안정한 계량물을 계량중에 HOLD 키를 누릅니다. 

 

- “Hold”  메세지를 표시하고 평균값을 계산하고 표시합니다.  

 

 

■ 홀드해제 

     

- 동작중  HOLD 키를 누르세요. 

- 계량하던 계량물을 제거 합니다. 

- ‘hdoFF ‘ 메시지를 표시하고 계량모드로 돌아갑니다. 



 
 

 

19

6. 설정 기능 설명 
 
(1) AP 기능 
ZERO 키를 누른 상태에서  전원을 켜면 ‘AP’ 설정을 할 수 있습니다. 
(‘AP’ 는 ‘Auto Power off’ 자동 전원 끄기 입니다.) 
 
■ Key Usage 
 

별표 키 입력값을 증가 시 사용합니다. 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 

영점 키 다음모드로 넘어갑니다. 

 
■ Setting Menu 
 

DISPLAY FUNCTION 
AP-00 사용 안함 

AP-10 사용하지 않을 시 10분 후 전원이 꺼집니다. 

AP-20 사용하지 않을 시 20분 후 전원이 꺼집니다. 

AP-30 사용하지 않을 시 30분 후 전원이 꺼집니다. 

 

(2) SLEEP 기능 
ZERO 키를 누른 상태에서  전원을 켜고 다시 ZERO 키를 한번 더 누르면   
‘Sb’ 설정을 할 수 있습니다. 
 (‘Sb’ 는 ‘SLEEP’ 휴식모드 입니다.) 

 
■ Key Usage 
 

별표 키 입력값을 증가 시 사용합니다. 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 

영점 키 다음모드로 넘어갑니다. 

 
■ Setting Menu. 
 

DISPLAY FUNCTION 
Sb-00 사용 안함. 

Sb-20 사용하지 않을 시 20초 후 휴면모드가 됩니다. 

Sb-40 사용하지 않을 시 40초 후 휴면모드가 됩니다. 

Sb-60 사용하지 않을 시 60초 후 휴면모드가 됩니다. 
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(3) BA 기능 
 

ZERO 키를 누른 상태에서  전원을 켜고 다시 ZERO 키를 두 번 누르면   
‘BA’ 설정을 할 수 있습니다.  
(‘BA’ 는 ‘Weight BAck up’ 자동 무게 저장) 
 

■ Key Usage 
 

별표 키 입력값을 변환시 사용합니다. 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 
 

■ Setting Menu 
 

DISPLAY FUNCTION 
bA-oF 사용 안함 
bA-oN 사용 함 

 
 

(4) CO 기능 
 

ZERO 키를 누른 상태에서  전원을 켜고 다시 ZERO 키를 세 번 누르면   
‘CO’ 설정을 할 수 있습니다.   
(‘CO’ 는 ‘Communication’  통신방법 선택 입니다.) 

 
■ Key Usage 
 

별표 키  입력값을 변환시 사용합니다 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 

 
■ Setting Menu 
 

DISPLAY FUNCTION 
CO-CO 커맨드 모드를 사용합니다. 

CO-tU Bluetooth 통신 연결시 사용합니다. 

CO-St 스트림 모드(데이터 연속 송신)를 사용합니다. 
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(5) ID 기능 
 

ZERO 키를 누른 상태에서  전원을 켜고 다시 ZERO 키를 네 번 누르면   
‘ID’ 설정을 할 수 있습니다.   
(‘ID’ 는 ‘Device ID’ 장비번호 입니다.) 

 
■ Key Usage 
 

별표 키  입력값을 변환시 사용합니다 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 

 
■ Setting Menu 
 

DISPLAY FUNCTION 

id-0 장비번호를 0으로 사용합니다. 

id-9 장비번호를 9로 사용합니다. 
 

 
(6) BR 기능 
 

ZERO 키를 누른 상태에서  전원을 켜고 다시 ZERO 키를 다섯 번 누르면   
‘BR’ 설정을 할 수 있습니다.   
(‘ID’ 는 ‘BRIGHT’ 밝기 조절 입니다.) 

 
■ Key Usage 
 

별표 키  입력값을 변환시 사용합니다 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 

 
■ Setting Menu 
 

DISPLAY FUNCTION 
BR-0 밝기를 0으로 설정 합니다.(어두움) 

BR-5 밝기를 5으로 설정 합니다.(밝음) 
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(7) HL 기능 
 
HOLD 키를 누른 상태에서  전원을 켜면 ‘HL’ 설정을 할 수 있습니다.  
(‘HL’ 는 ‘Hold type’ 홀드 종류선택 입니다.) 

 
■ Key Usage 
 

별표 키  입력값을 변환 시 사용합니다 

홀드 키 입력값을 저장하고 계량모드로 진입합니다. 

 
■ Setting Menu 
 

DISPLAY FUNCTION 
HL-00 홀드기능 사용안함. 
HL-01 자동 홀드 / 순간치 홀드 
HL-02 최고치 홀드 
HL-03 평균치 홀드 

 
Notice  :  
홀드 기능을 사용하면 무게값은 정확하지 않을 수 있습니다. 
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※ TWN과  Bluetooth연결을 위한 설정방법. 

(1) ZERO (    )키를 누른 상태에서 전원(    )을 켠다 . ( AP - 00표시됨.) 

(2) ZERO (    )키를 연속 세 번 눌러 CO – CO 모드로 들어간다. 

(3) STAR (    )키를 눌러 CO – Tu 모드를 선택한다. (블루투스 모듈 초기화) 

(4) HOLD (    )키를 누른다.( Err표시되면     키를 다시 누른다.) 

(5) 전원을 끄고 다시 (1)~(2)의 과정을 실행한다. 

(6) CO – CO를 선택하고     키를 누른다. ( TWN과 통신을 위함) 

(7) id - 0으로 설정 하고     키를 누른다. ( TWN과 통신을 위함) 

 

 

 

7. 통신 PROTOCOL & Command 
 CAS Protocol (22 bytes) – ASCII Code 

 

ⓐ ⓑ , ⓒ ⓓ , ⓔ ⓕ , Weight Data 

(8byte) 

ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ 

 

ⓐ ⓑ ST (Stable),   US (Unstable),   OL (Over Load) 

ⓒ ⓓ GS (Gross),   NT (Net) ⓔ Device ID 

ⓕ Blank ⓖ Blank ⓗ k 

ⓘ g ⓙ CR ⓚ LF 

Note. 1 Device No. is the successive value of ASCII code. 

Ex) Device No. 01 : 0x31, Device No. 09 : 0x39, Device No. 13 : 0x3d 
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Command Mode Protocol 

명령어(ASCII code) 설명 상태 

KT 키 용기 값 읽기 / 쓰기 

WT 현재 무게 읽기 

ZE 제로 키 동작 읽기 

TR 용기 키 동작 읽기 

HD 홀드 키 동작 읽기 

PR 프린트 동작 읽기 

 

읽기   

1 2 3 4 5 

장비번호 명령어 CR LF 

Note. 1 장비번호는 hex 값이며, 명령어는 ASCII 값으로 입력하세요 

[Ex] 장비번호는 3 이며 사용자가 현재 무게를 요청 할 경우 명령어 예시.. 

        ->write  03 57 54 0d 0a 

쓰기   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

장비번호 명령어 키 용기 값 CR LF 

Note. 1 장비번호는 hex 값이며, 명령어는 ASCII 값으로 입력하세요 

 [Ex]  장비번호는 3 이며 사용자가 키 용기 값을 200으로 입력할경우 예시. 

        -> write  03 4B 54 30 30 32 30 30 0D 0A 

[Ex]   장비번호는 3 이며 사용자가 키 용기 값을 확인할 경우 예시. 

-> write  03 4B 54 0D 0A 
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8. 적외선 리모콘  

 
■ ON/OFF: 전원을 켜고 끄는데 사용합니다. 
■ 영점: 영점 기능을 사용할 때 사용합니다. 
■ 용기: 용기 기능을 사용할 때 사용합니다. 
■ 홀드: 홀드 기능을 사용할 때 사용합니다. 
■ 지움: 합계된 값을 지울 때 사용합니다. 
■ 합계 : 무게 값을 더할 때 사용합니다. 
 

 
 

REMOTE CONTROL 

최대 사용거리 6m  ~  9m 

최대 사용 각도 60° 

전원 3V(1.5V AMM x 2) 
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9. TWN (OPTION) 
 
CASTON-Series의 Handy Terminal로 자세한 내용은 TWN Manual을 참고하시기 바랍니다. 
 

 

1. TWN Specification 
 

주파수 2.4GHz(433.175MHz~434.775MHz) 

통신방식 ZIGBEE(BLUETOOTH) 

통신속도 9600 

유효 통신 거리 최대 약 50 ~ 100M 

Display 320*240 TFT LCD  

Display below zero “-” minus signal 

Battery life time Approx 24hours 

Battery changing time Approx 5 ~ 6 hours 

Power 
TWN : Rechargeable DC Battery 3.6V  4400mA 

Charger : 충전adapter 

Temperature range -10℃ ~ +40℃ 

Function 
Printer interface, zero, tare, hold, print 

ID setting, weight sum. 
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10. 외형 치수 사양 
(1)CASTON-II 
 

 
 
 

모델 최대용량 1눈금 A B C D E 제품중량 F 

0.5THB 500 kg 200 g 350 57.1 82 30 26 15 kg 26

1THB 1 TON 500 g 350 57.1 82 30 26 15 kg 26

2THB 2 TON 1 kg 430 57.1 91 47 45 20 kg 30

3THB 3 TON 1 kg 430 57.1 91 47 45 20 kg 30

5THB 5 TON 2 kg 474 57.1 91 47 45 20 kg 30
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(2) CASTON-III(B) 
 

0.5 TON 5 TON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UNIT: mm) 
 

모델 최대용량 1눈금 A 제품중량 

0.5THD 0.5 TON 200 g 510 26 kg 

1THD 1 TON 500 g 510 26 kg 

2THD 2 TON 1 kg 515 28 kg 

3THD 3 TON 1 kg 515 28 kg 

5THD 5 TON 2 kg 515 31 kg 

 
 
 

MAX   5000 kg
MIN. :   200 kg
e = d = 2 kg
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10 TON 50 TON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UNIT: mm) 
 

모델 최대용량 1눈금 A B C D E F G 제품중량

10THD 10 TON 5 kg 667 360 ￠83 845 53 42 57.5 44 kg 

15THD 15 TON 10 kg 682 360 ￠99 886 57.5 50 66 53 kg 

20THD 20 TON 10 kg 725 360 ￠127 990 76.5 60.5 76.5 76 kg 

30THD 30 TON 20 kg 895 440 ￠146 1200 76 76 116 220 kg 

50THD 50 TON 20 kg 1400 440 ￠184 1520 105 99.5 152 390 kg 
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(3) CASTON-III PLUS 
 

0.5 TON 5 TON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UNIT: mm) 
 

모델 최대용량 1눈금 A 제품중량 

0.5THD PLUS 0.5 TON 0.2 kg 510 26 kg 

1THD PLUS 1 TON 0.5 kg 510 26 kg 

2THD PLUS 2 TON 1 kg 515 28 kg 

3THD PLUS 3 TON 1 kg 515 28 kg 

5THD PLUS 5 TON 2 kg 515 31 kg 

 

MAX   5000 kg
MIN. :   200 kg
e = d = 2 kg

362
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10 TON 50 TON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (UNIT: mm) 
 

모델 최대용량 1눈금 A B C D E F G 제품중량

10THD 
PLUS 

10 TON 5 kg 667 370 ￠83 845 53 42 57.5 44 kg 

15THD 
PLUS 

15 TON 10 kg 682 370 ￠99 886 57.5 50 66 53 kg 

20THD 
PLUS 

20 TON 10 kg 725 370 ￠127 990 76.5 60.5 76.5 76 kg 

30THD 
PLUS 

30 TON 10 kg 895 450 ￠146 1200 76 76 116 220 kg 

50THD 
PLUS 

50 TON 20 kg 1400 450 ￠184 1520 105 99.5 152 390 kg 
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11. 에러 메시지 
 

에러 메시지 설명 해결방범 

"Err 0" 저울이 불안정 할 시에 발생합니다. 저울을 안정하게 해주세요. 

"Err 1" 초기 영점 범위 이상시 발생합니다. 구입처에 연락하세요. 

"Err 3" 무게의 최대값 초과 시 발생합니다. 최대무게 범위에 맞게 사용하세요. 

 
▶ 주의: 제품사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.  
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12. 품질보증 규정  

12.1 품질보증 기간 
보증기간이라 함은 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 

자연 발생한 품질, 성능, 기능, 하자에 대하여 무상 수리해 주겠다고 약속한 기간을 말한다. 

12.1.1 제품보증기간은 구입일자를 기준으로 1년으로 한다. 

12.1.2 단, 명판의 확인이 불가능할 경우는 아래 일자로부터 제품 보증기간으로 산정한다. 

가) 제품 품질보증서의 판매자 확인에 의한 구입일자 

나) 판매자 정보가 있는 구입영수증에 의한 구입일자 

다) 인터넷 제품등록을 통한 구입일자 

라) 구입일자 확인이 어려울 시 제조년월의 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다. 

12.1.3 품질보증기간의 제외 

가) 비정상적(비검정품, 인위조립, 부품조립)으로 제작되거나 검증되지 않는 불량으로  

의뢰된 제품. 

나) 중고제품의 유통 및 사용 중 의뢰된 제품. 

다) 인위적인 파손 및 계량기 수리업 미동록자에 의한 분해 후 의뢰된 제품. 

 

12.2 고객 불만 처리 유/무상 기준 
12.2.1 품질보증 기간 내 유상처리 내역 

가) 사용자의 과실/부주의 및 천재지변으로 고장이 발생한 경우 

나) 일반적인 사용 상태가 아닌 상태에서 발생한 고장 

다) 본사 및 A/S 지정점 외의 곳에서 분해/수리/개조 한 경우 

라) 임의로 제품을 분해/개조한 경우 

마) 외부충격으로 인한 훼손/고장의 경우 

바) 침수나 이물질 오명으로 인한 부식 

사) 제조처 에서 제공되지 않는 서비스 물품 등의 오사용으로 인해 발생한 고장 

아) 사용자가 제품의 사용공차(오차)를 무시하고 사용한 경우 

자) 제품번호 훼손으로 인하여 제품번호 확인이 불가한 경우 

차) 품질보증 기간 내 유상기준에 해당하는 경우는 아래 [표 : 보증기간 내 유상기준]을 기준 한다. 

카) 제품의 품목변경/라벨지교체 등과 같은 소모성 서비스 요청에 대한 사항 

타) 봉인훼손 제품에 대하여 수리가 요청된 경우 
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표 : 보증기간 내 유상기준 
 

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오. 
 

주요부문 증  상 원   인 

전원 전원불량 

비정상 전원사용으로 인한 손상(과전압 과전류 등..) 

정품 미사용에 의한 손상(BATTERY,DC 어답터 등..) 

천재지변(낙뢰, 침수, 태풍, 자연재해 등..)에 의한 손상 

동물에 의한 손상 

외관 파손 및 부식 

외부 충격, 추락에 의한 파손 

사용 임의로 구조 변형 

염분 및 수분침투로 외관 변형 또는 부식 

태양광 및 복사열 등에 의한 외관 변색 및 변형 

동작 중량오차 

외부 부하(과부하, 충격, 추락)에 따른 센서 손상 

전기적 충격에 따른 손상 A/D모듈 손상 

검정 사용공차(오차)관리 부주의 

스위치 파손 및 입력불가 
이물질 침투에 의한 변형(기름, 염분, 화학물질 등..) 

예리한 물체로 물리적 손상을 받은 경우(M/B SW) 

디스플레이 안보임 
외부충격 및 압력에 의한 파손 

염분 및 수분침투로 누전 및 부식 

프린터 인쇄불량 
예리한 물체로 물리적 손상을 받은 경우(T.P.H) 

사용자 부주의 손상.(염분, 수분, 먼지 침투 등..) 

 

12.2.2 무상처리 내역 

가) 보증기간 내 정상적인 사용 제품의 고장 및 부품불량이 발생한 경우 

나) 보증기간에 상관없이 본사 서비스를 통한 유상(수리)처리 후 동일부위 부품 

또는 동일증상 고장이 1개월 이내 재발한 경우 
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12.3 고객 피해 보상 처리 기준 
보상안내 유

형 
고객피해 품질 보증기간 

 이내 

품질보증기간  

이후  

1 
구입 후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생 한  

성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우 
제품교환 또는 환급  

2 
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생 한 

성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우 
제품교환  

3 
수리 의뢰한 후 1월이 경과한 후에도 수리된 물품을 

소비자에게 인도하지 못할 경우 
제품교환 또는 환급 

구입가를 기준 

으로 정액 감가 

상각 금액 

4 동일 하자로 3회까지 고장 발생시 무상수리 유상 수리 

5 동일 하자로 4회째 고장 발생시 제품교환 또는 환급 유상 수리 

6 
유상수리 2개월 이내 정상적 사용중 동일부위 또는  

증상의 고장이 재발한 경우  

무상 수리 또는 수리 불가시  

종전수리비 환급 

7 
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이  

재발(5회째) 
제품교환 또는 환급 유상 수리 

8 
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 

(부품 보유기간 이내) 
제품교환 또는 환급 

정액 감가상각 후 

교환 

정상사용상태 제품교환 또는 환급 

9 
수리용 부품이 없어 수리 

불가능시 (부품 보유기간 이내) 고객 고의/과실 

유상수리비에 해당하

는 금액징수 후  

제품교환 

정액 감가상각한

잔여 금액에 

구입가의 5%를 

가산하여 환급 

10 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우 유상 수리 유상 수리 

11 소비자가 수리 의뢰한 제품을 당사에서 분실한 경우 제품교환 또는 환급 

정액 감가상각  

금액에 10%  

가산하여 환급 

12 제품 구입시 운송과정에서 발생된 피해 
제품교환(단, 전문운송기관에 위탁한 경우

는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사) 

13 사업자가 제품설치 중 발생된 피해 제품교환 

14 그 외 서비스 품질 불만의 경우  상담 후 별도 진행 
 

*감가 상각 방법 정액 법에 의하되 내용연수는 (구)법인세법시행규칙에 규정된 내용 연수 (월할계산)적용 

*감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수)x구입가로 한다 

품질보증 기간은 제품 구입 후 1년입니다. 

부품보유 기간은 사업자가 해당 제품의 생산을 중단한 시점으로부터 5년 입니다. 

상기 규정 내 모든 환급 시엔 구입 영수증을 반드시 제출하셔야 합니다. 

제품 사용 불편 문의나 궁금한 사항은 카스 고객지원센터 1577-5578로 문의 바랍니다. 
 

12.4 추가적인 예외사항 
12.4.1 검정날인이 없는 저울은 무효입니다. 

12.4.2 저울 고장 기간 동안의 영업적 손실에 대해서는 제조사가 책임지지 않습니다. 
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MEMO 
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MEMO 
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